REVANESSE?®
SHAPE™

Instructions for Use
Mode d’emploi
Instrugdes de Uso



Syringe fluid path sterilized using moist heat
Trajectoire du fluide dans la seringue stérilisée a la chaleur humide

SYRINGE

Esterilizado por vapor

X ¢ Store between 2 and 25 °C
S Conserver entre 2 et 25 °C
Armazenar entre 2 e 25 °C

[E] Read the Instructions before using the product
Lire les instructions avant d'utiliser le produit
Leia as instrugdes de uso antes de usar o produto

@ Do not use if the package has been damaged
Ne pas utiliser si l'emballage a été endommagé

Néo use se a embalagem estiver aberta ou danificada

® Do not reuse
Ne pas réutiliser

Produto de uso tinico- proibido reprocessar- nao reutilizar

1. Carefully unscrew the syringe end cap.
2. Firmly grip the wider part of the needle guard.
3. Press and rotate the needle guard by 90° (one quarter turn). This quarter turn is necessary to lock
¥ Keep away from sunlight the needle into the syringe. Remove the needle guard.
!
AN Tenir a I'écart de la lumiére du soleil 4. Using the thumb and forefinger, tightly secure the glass syringe cylinder and the Luer-lock
Nao expora luz solar ad.apler. . . .
5. Grip the needle guard with the opposite hand. To facilitate proper assembly, push and rotate firmly.
Sterilized by irradiation T Keep dry 1. Dé}/i‘ssersoigneusement le bouchon de I’extrémité dela seringue. o
— Stérilisé par irradiation Garder au sec 2. Saisir fermement la partie a plus large de la gaine de protection de I'aiguille.
Esterilizado por iradiago Mantenha seco 3. Appuyer et faire pivoter la gaine de protection de laiguille de 90° (un quart de tour). Ce quart de tour
est nécessaire pour verrouiller I'aiguille dans la seringue. Retirer la gaine de protection de [‘aiguille.
4. En utilisant le pouce et Iindex, serrer le cylindre de verre de la seringue et I'adaptateur Luer-Lock.
5. Alaide de la main opposée, saisir la gaine de protection de |'aiguille. Pour faciliter un bon
assemblage, pousser et faire pivoter fermement.
Lot number Expiration date
Numéro de lot Date dexpirati ;
Lfmm elo ate explra on 1. Desaperte cuidadosamente a tampa da ponta da seringa.
Nimero do lote Data de validade .
2. Segure firmemente a parte mais larga da protecao da agulha.
3. Pressione e rode a protecdo da agulha 900 (um quarto de volta). O quarto de volta é necessdrio
para travar a agulha na seringa. Retire a protecdo da agulha.
4. Use o polegar e o indicador para sequrar firmemente ao redor do cilindro da seringa de vidro e
Date of Manufacture Manufacturer do adfptagor Luer-lock. " 9 9
Date de fabrication Fabricant 5. Segure a protecdo da agulha com a outra mao. Para facilitar a montagem adequada, empurre
Data de Fabricagdo Fabricante gire firmemente.



Brazil

Antes de ler esta instrugao de uso, certifique-se de que a versao deste documento é compativel
com a versao disposta na rotulagem do produto.
Solugao para Preenchimento Intradérmico
Revanesse®
Revanesse® Shape

Acido hialurénico Reticulado com Diglicidil Eter de Butanediol (BDDE) 25mg/ml
Cloreto de Sadio 8mg/ml

Cloreto de Potassio 0.20mg/ml
Fosfato de Potdssio 0.24mg/ml
Fosfato de Sddio bibasico 1.44mg/ml
Agua para injegdo qs.p

0 Revanesse® Shape™ e um gel aquoso, transparente, sem odor e sem cor, de origem sintética. 0 gel e
armazenado em seringa descartavel pré-envasada. Cada caixa contem duas seringas de 1.0ml de Revanesse®
Shape™ junto com duas agulhas esterilizadas.

Indicaces Médicas: os produtos sao materiais reconstrutores de tecido que preenchem os vincos, compostos de
um cido hialuronico em gel, que e indicado para restauracao de volume perdido por lipoatrofia / lipodistrofia, e /
ou corregdo de deficiéncias de contorno e deformidades anatomicas, quer de origem patoldgica ou apos traumas,
em tecidos moles.

Eindicado para pacientes adultos que desejam correcdo de deficiéncias e deformidades de contorno em tecidos
moles, tais como lipoatrofia e lipodistrofia associada ao HIV.

Indicacao Cosmética: O Revanesse® Shape™e indicado para o tratamento de ritides faciais, restauragao de volume,
aumento dos labios, hidratagdo da pele e contorno de depressdes por injegao no tecido.

0s médicos devem informar os pacientes de que com cada injecao de Revanesse® Shape™ existem reaoes
adversas em potencial que podem ocorrer imediatamente apds a aplicacao ou que poderdo ser tardias. Essas
reagdes incluem, mas nao estao limitadas a:

« Reaes temporarias relacionadas a injecao, tais como eritema, inchago, dor, coceira, descoloragdo ou
sensibilidade no local da injecao. Essas reagdes podem durar uma semana.

«Nddulos ou endurecimento no local da aplicagao.

« Mau desempenho do produto devido a técnica ndo apropriada da aplicagdo.

« Necrose na regido glabelar, formacao de abcesso, granulomas e hipersensibilidade foram relatados apds injecdes
de produtos com acido hialurdnico. E importante que os médicos levem esses dados em consideragao a cada caso.
As reages atribuidas a hipersensibilidade foram relatadas em menos de 1em cada 1.500 tratamentos. Elas
consistiram em eritema, inchago e endurecimento prolongados no local do implante.

Essas reagdes comegaram logo ap6s a injecao ou apds um periodo de 2 a 4 semanas e foram descritas como

leves ou moderadas, com uma média de duragdo de 2 semanas. Tipicamente, a reacao é restrita e resolve-se
espontaneamente com o tempo. Entretanto, é imperativo que os pacientes com reacdes de hipersensibilidade
contatem seu médico imediatamente para uma avaliagao. Pacientes com miltiplas reagdes alérgicas devem ser
excuidos do tratamento.

«Nao injete Revanesse® Shape™ no contorno dos olhos (no circulo do olho ou nas pélpebras).
« Mulheres gravidas ou que estejam amamentando ndo devem ser tratadas com Revanesse® Shape™.
« Revanesse® Shape™ é destinado apenas para uso intradermal e ndo deve ser injetado nas veias sanguineas. Isso
pode causar obstrucdo e levar a um embolismo.
« Pacientes que desenvolvam cicatrizagao hipertrofica nao devem ser tratados com Revanesse® Shape™.
« Pacientes com histdria conhecida de doenga estreptocécica.
« Nunca use Revanesse® Shape™ em conjunto com laser, luz intensa pulsada, peeling quimico ou tratamentos.
de dermoabrasao.
« Pacientes menores de 18 anos nao devem ser tratadas com Revanesse® Shape™.
« Pacientes com acne e/ou outras doencas inflamatdrias da pele ndo devem ser tratados com Revanesse® Shape™.
« Pacientes com expectativas que ndo podem ser cumpridas.
« Pacientes com mdiltiplas alergias severas.

« Pacientes com doenga cronica da pele ou aguda no local ou perto do local da injecao.

« Pacientes com deficiéncias de coagulacao ou sob terapia anticoagulacdo.

- Pacientes com sensibilidade ao dcido hialuronico.
Eimprescindivel que os pacientes relatem imediatamente a seu médico se sofrerem reacdes inflamatrias
adversas que persistirem por mais de uma semana. Essas condicoes devem ser tratadas apropriadamente, isto é,
com corticosterdides ou antibidticos. Todos os outros tipos de reagdes adversas devem ser relatados diretamente
ao distribuidor autorizado da familia de produtos Revanesse® e/ou a Prollenium Medical Technologies Inc.
diretamente.

« Revanesse® Shape™ s6 deve ser injetado por, ou com a superviso direta de, médicos qualificados que foram
treinados nas técnicas apropriadas de aplicaao para preenchimento de rugas faciais.

« Antes de os pacientes serem tratados, eles devem ser informados sobre as indicacdes do dispositivo bem como
sobre as contraindicagdes e os efeitos colaterais indesejdveis em potencial.

« A drea a ser tratada deve ser desinfetada completamente. Certifique-se de efetuar a injecdo somente sob
condiges estéreis.
« Revanesse® Shape

e as agulhas que o acompanham sdo para uso inico. Nao reutilize. A reutilizaao gera risco

de infecgdo ou de transmissao de doengas através do sangue.

« Mantenha o produto em temperatura ambiente por 30 minutos antes de injeta-lo.

« A profundidade da injecao fica a critério do clinico/médico e depende da severidade da ruga/depressao e do
nivel de correcao desejado.

«Sea pele ficar branca ainjecdo deve ser
massageada até que a pele retome a sua cor normal.

+ Antes de injetar, aperte o émbolo da seringa até que uma pequena gota fique visivel na ponta da agulha.
« Afrequéncia de aplicagdo é de 2 ml por rea de tratamento por visita, até um méximo de 4 ml por drea de
tratamento em 6 meses. Isso também depende da recomendagao do médico responsével pelo tratamento.

eadrea deve ser

« Revanesse® Shape™ ndo deve ser injetado em uma drea que ja contenha outro produto de preenchimento, jé que
nao existem dados dlinicos disponiveis sobre as possiveis reagoes.

«Revanesse® Shape™ nao deve ser injetado em uma drea onde exista um preenchimento ou implante permanente.

« Produtos com &cido hialurdnico tém uma incompatibilidade conhecida com sais de amdnio quaterndrio, tais
como cloreto de benzalcdnio. Certifique-se de que o Revanesse® Shape™ nunca entre em contato com essa
substancia ou com instrumentacao médica que tenha sido contaminada com essa substancia.

« Revanesse® Shape™ nunca deve ser usado para aumento do seio ou para implante em osso, tendao, ligamento
ou mdsculo.

« Evite tocar na drea tratada por 12 horas apds a injegao e evite exposicao prolongada a luz do sol e a raios UV, bem
como ao frio e ao calor extremo.

« Até que o inchaco inicial e a vermelhidao tenham passado, nao exponha a drea tratada ao calor intenso (por
exemplo, bronzeamento artificial e banho de sol) ou frio extremo.

- Se vocé ja teve previamente herpes facial, existe um risco de que a puncao da agulha possa contribuir para outra
erupgao de herpes.

« Se vocé estiver tomando aspirina, medicamentos anti-inflamatdrios sem esteroides, Hypericum ou altas doses de
suplementos de vitamina E antes do tratamento ou qualquer outro medicamento similar, saiba que eles podem
aumentar os hematomas e sangramentos no local da injecao.

Deve ser sequido um Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude — PGRSS - para o manejo,
segregacdo e acondicionamento de residuos conforme as diretrizes da RDC 222, de 28/03/2018 ou suas
atualizacbes.

Certifique-se de que o selo na caixa nao foi quebrado e a esterilidade nao foi comprometida. Certifique-se de que
0 produto nao perdeu a validade.

0 produto é para uso tnico; no reutilize. A reutilizagao gera risco de infeccdo ou de transmissao de doengas
através do sangue.

0s médicos devem tomar precaugdes extras ao tratar pacientes com deficiéncias autoimunes, HIV, AIDS ou que
estejam sob imunoterapia, jd que esses pacientes correm maior risco de ter reagdes adversas.

9-12meses com base nos estudos de degradacao enzimatica realizados pelo fabricante.

Avalidade (2 anos a partir da data de fabricagao) estd indicada em cada pacote individual. Armazene o produto
entre 2°Ce 25 °Ce proteja-o de luz solar direta e congelamento.

atécnica correta de injecao é crucial para o sucesso do tratamento e a satisfacao do paciente.
Revanesse® Shape™ s6 deve ser injetado por um médico qualificado de acordo com as leis e normas locais.
A graduacdo na seringa nao é precisa e deve ser usada apenas como um guia. A quantidade de material a ser
injetada é mais bem determinada por meio da avaliagao visual e da utilizagdo do tato por parte do usudrio.
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Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 4Q3, (anada

T:1.866.353.3015 | F: 1.866.876.6716
T:905.508.1469 (local) | Fax: 905.508.6716 (local)
E:info@prollenium.com www.prollenium.com

Emergo Brazil Import Importacao e Distribui¢ao de Produtos Médicos Hospitalares

Ltda. Avenida Francisco Matarazzo, 1752, Salas 502/503, Agua Branca, Sao Paulo- SP,

CEP - 05001-200 CNPJ: 04.967.408/0001-98

email: brazilvigilance@ul.com

Para obter as instrugdes de uso em modelo ndo impresso, sem custo, entre em contato no Sequinte Servico de
Atendimento ao consumidor:

MTO0 Importadora e Distribuidora Eireli ME

Telefone: 513099 3900

e-mail: contato@mtoimportadora.com.br
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